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Разработана методика и проведена ее валидация количественного определения 

верапамила гидрохлорида методом гальваностатической кулонометрии. 

Установлено, что верапамил взаимодействует с электрогенерированным бромом 

быстро и количественно с участием двух электронов. Проведено определение 

верапамила гидрохлорида в таблетках с Sr не более 0,02. 
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